
mdc medical device certification GmbH 
organismo notificado 0483  

atribui ao fabricante 

altona Diagnostics GmbH 
Mörkenstraße 12 
22767 Hamburg 

Alemanha  

para o produto 

AltoStar
®
 HCV RT-PCR Kit 1.5  

(REF AS0211513)   

o 

certificado de exame CE de concepção 

Um exame da concepção do produto pela mdc demonstrou 
que a concepção deste produto cumpre os requisitos de acordo com o 

Anexo IV – Secçõe 4 
da Diretiva CE 98/79/CE 

do Parlamento Europeu e do Conselho de 
27 de outubro de 1998 relativa aos dispositivos médicos de diagnóstico in vitro. 

Este certificado apenas é válido em conjunto com um certificado mdc válido de acordo com o 
anexo IV – sem os pontos 4 e 6 relativamente aos produtos em cima mencionados. 
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