
mdc medical device certification GmbH 
organismo notificato 0483 

con la presente rilascia al costruttore 

altona Diagnostics GmbH 
Mörkenstraße 12 
22767 Hamburg 

Germania 

per il prodotto 

AltoStar
®
 HCV RT-PCR Kit 1.5 

(REF AS0211513)   

il 

Certificato di esame CE della progettazione 

Un esame della progettazione del prodotto da parte di mdc ha provato 
che la progettazione del prodotto menzionato è conforme ai requisiti della 

Direttiva 98/79/CE 
Allegato IV, Punto 4 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 
concernente i dispositivi medico-diagnostici in vitro. 

La validità di questo certificato di esame CE della progettazione è subordinata alla presenza di un 
Certificato mdc valido secondo l’Allegato IV senza Punto 4 e 6 per i prodotti sopra riportati. 

Valido dal  2022-05-23 
Valido fino al  2025-05-26 

N° di registrazione  D1267700034 
N° di rapporto  P22-00749-236480 

Stoccarda, il  2022-05-23 

Direttore dell’Ufficio Certificazioni 
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